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	DATALOGGER TAKİP FORMU



	Datalogger Seri No
	:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Gönderici Kurum
	:
	
	Alıcı Kurum
	:
	

	Gönderim Tarih/Saat
	:
	
	Alım Tarih/Saat
	:
	

	Gönderim Sıcaklığı (oC)
	:
	
	Alım Sıcaklığı (oC)
	:
	

	
	
	
	
	
	

	Datalogger Alt Değeri
	:
	
	Datalogger Üst Değeri
	:
	



	Grafik Görüntüsü
	:
	
	
	
	







	1. KONTROL AŞAMASI
	

	Kontrol Sonucu
	:
	Datalogger ölçümlerinde örnekleri etkileyecek herhangi bir sıcaklık sorunu* fark edilmemiştir.  
	|_|

	
	
	
	

	
	
	Datalogger ölçümlerinde örnekleri etkileyecek sıcaklık sorunları fark edilmiş, 
ilgili laboratuvar koordinatörüne haber verilmiştir.
	|_|

	
	
	

	Açıklama
(Gerekli ise)
	:
	

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]

	Kontrol Eden
	Kontrol Eden

	Numune Kabul Personeli
	Dış Kurumlar Koordinatör Yardımcısı

	(İmza)
	(İmza)



	2. KONTROL AŞAMASI
	

	Kontrol Sonucu
	:
	Tutanak tutulması gerekmektedir.  
	|_|

	
	
	Tutanak tutulması gerekmemektedir.
	|_|

	
	
	

	Açıklama
(Gerekli ise)
	:
	

	
	
	

	

	
	Kontrol Eden

	
	İlgili Laboratuvar Koordinatörü

	

	(İmza)



*Örneklerin 6-8 saatin üzerinde 0oC altında veya 22oC üzerinde bulunması sıcaklık sorunu olarak tarif edilmektedir.
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